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Telefon - +421475811617 Telefén J—
Projekt - GRANC Détum prijatia - 30.6.2026
Cislo objednavky - 0-124001 Datum vystavenia - 24.7.2026
Cislo preberacieho -— Podet prijatych vzoriek -4
protokolu
Vzorkér . Richard Langdon Poéet analyzovanych 1

vzoriek

Miesto odberu

: Obec Zehra

Datum vykonania skidok

©1.7.2026 - 20.7.2026

Cislo ponuky : RM2024EKOTE-SK0001 Teplota pri prijme e
(SK-EN-24-132)
Datum terénnych merani - 29.6.2026
Poznamky
Vysledky sa vztahuji na vzorky dodané do laboratéria. V&etky stranky dokumentu boli skontrolované a schvalené k
vydaniu.

Laboratérium nezodpovedd za informacie dodané zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (miesto,
datum a Cas odberu, matricu). Pokial zakaznik neuvedie datum a &as odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako détum
odberu datum prijatia vzorky do laboratéria a je uvedeny v zatvorke. Pokial je €as vzorkovania uvedeny 00:00 znamend
to, Ze zakaznik uviedol iba datum a neuviedol €as vzorkovania.

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat inak ako cely.

Laborat6rium prehlasuje, Ze vysledky skasok sa tykaju len vzoriek, ktoré st uvedené na tomto protokole a nenahradzajd iné
dokumenty.

Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratérii.

Odber vzoriek je akreditovana cinnost.

Odber vykonany podla SM-57-03 za pritomnosti Ziadatela, rozsah vySetrenia podla poZiadaviek Ziadatela, protoko! o odbere vzorky je
prilohou tohto protokolu.

Oprava €. 1: Oprava &. 1 bola urobena na zaklade poziadavky zakaznika.

Oprava €. 1 protokolu o skuskach nahradza povodny protokol zo dfia 20.7.2026.

Vysledok

Vyhlaska MZ SR &. 354/2023 - Surova voda - Kategéria A1 OH

Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky Surovi voda, bodova vzorka,
Gbecny trad, kuchynka,
umyvadlo, zdroj vody: pramef

Vyhlagka MZ SR €. 354/2023 - Surova voda
- Kategoria A1 OH

Cislo vzorky RM2613093001
Détum odberu/Sas ndberu 2026-06-29 12:30
Parameter Kéd metédy| LOQ | Vysledok Kontrolng imit | Jednotka | Hodnotenie | TS
Mikrobiologicke parametre Ty
7 —_—

PZP v % ‘ - ‘ A
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Datum vystavenia . 24.7.2026

Stranka 1227

Zakazka RM2613093 Oprava 1
Kiient - EKOTES sr.o.
Vysledok

Vyhlaska MZ SR &. 354/2023 - Surova voda - Kategoria A1 OH

Matrica: SUROVA VODA Nézov vzorky Surova voda, bodova vzorka, Vyhilaska MZ SR &. 354/2023 - Surova voda
Obecny urad, kuchynka, - Kategoria A1 OH
umyvadlo, zdroj vody: pramefi
Cislo vzorky| RM2613093001
Datum odberu/Gas odberu 2026-06-29 12:30
Parameter Kéd metédy LOQ Vysledok Kontralny limit Jednotka Hodnotenie 78
Clostridium perfringens W-CLOST100 - 0 - KTJ/100ml - A
Crevné enterokoky W-ENTCO100 - 0 <20 KTJ/100ml Vyhovuje A
Escherichia coli W-EC100 - 0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
Koliformné baktérie W-COLIF100 - 25 <10 KTJ/100mi Nevyhowuje A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri W-CULT22 - 664 aee KTHmi - A
22°C
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri W-CULT36 - 122 ---- KTJ/ml - A
36°C
VlIdknité baktérie W-FILBAC - 0 —— jedince/ml - A
Zelezité a manganové baktérie W-FEMNB - 1 - PZP v % - A
Mikromycéty W-BIOS - 0 — jedince/mi | - A
2Zivé organizmy W-BIOS - 0 <0 jedince/ml Vyhowuje A
Mitve organizmy W-BIOS - 22 - jedince/m! - A
Merania na mieste 1) £
Teplota W-TEMPT 0.50 6.20 8-12 °C Nevyhovuje A
Reakcia vody W-PHT-PCT 2.0 8.2 65-9.5 - Vyhowuje A
Anorganické parametre JULIN
Absorbancia W-ABS-SPC 0.010 0.012 _ - - A
Bromiénany W-BRO3-IC 5 <50 —_ pgh - SA
Chloridy W-CLIC|  0.07 12.3 - mg/l - SA
CHSK Mn W-CODMN-TIT 0.100 1.98 <2 mg/l Vyhovuje A
|Dusiénany W-NO3-GAL 2.20 11.2 <15 mg/ Vyhovuie A
Farba W-COL-SPC 2.0 <20 <10 mg/l Vyhovuje N
Fluoridy W-F-IC 0.2 <(.200 0.7-1 mg/ Nevyhovuje SA
KNK 4.5 W-ACNCA5-TIT 0.40 5.86 —— mmol/l - A
Kyanidy celkové W-CNT-PHO 0.005 <0.005 <10 mg/l Vyhovuje SA
Sirany ako SO4 (2-) W-S0O4-IC 0.4 63.0 —— mgfi - SA
Sulfan a sulfidy ako H2S W-H2S-PHO 0.05 <0.010 — mg/l - SA
Sulfén a sulfidy ako H2S W-H2S-PHOL 0.01 <0.010 — mg/l - SA
ISquén volny W-H2SF-CC 0.01 <0.010 — mg/l - SA
Suma Ca+Mg W-HARD-TIT 0.02 3.75 — mmolA - A
ZNK 8.3 W-ALNC83-TIT 0.40 0.46 - mmot/l - A
Amodnne idny W-NH4-GAL 0.060 0.066 <0.05 mgfl Nevyhovuje A
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Datum vystavenia : 24.7.2026

Sfranka 1327

Zégkazka - RM2613093 Oprava 1
Kiient - EKOTES s.r.o.
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 354/2023 - Surova voda - Kategéria A1 OH

Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky Surova voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR ¢. 354/2023 - Surova voda
Obecny urad, kuchynka, - Kategoria A1 OH
umyvadlo, zdroj vody: prameri
Cisto vzorky RM2613093001
Détum odberu/Sas odberu 2026-06-29 12:30
Parameter Kod mefédy LOQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnolenie 75
Dusitany W-NO2-GAL 0.040 <0.040 —_ mg/l - A
Rozpustené Iatky pri 105 °C W-DS-GR 2.0 436 — mgfl - A
Suifidy ako S$2- W-H2S-PHO 0.05 <0.010 - mg/l - SA
Sulfidy ako S2- W-H2S-PHOL 0.01 <0.010 - mgfl - SA
BTEX L
Benzén W-YOCGMSD2 “ —_— pgh - SA
Celkové kovy / Hlavné katidny 0 1 . ;_;I -
Hg W-HG-AFSFX 0.01 <0.0100 — pol - SA
Na W-METMSFX5 0.03 8.58 — mg/l - SA
Se W-METMSFX5 1 <1.0 <10 uah Vyhovuje SA
K W-METMSFX5 0.05 2.00 — mgfl - SA
Ni W-METMSFX5 2 <2.0 <15 ugh Vyhowuje SA
Mn W-METMSFX5 0.5 <0.50 <50 uah Vyhowuje SA
Mg W-METMSFX5 0.003 27.2 - mg/l - SA
Pb W-METMSFX5 0.5 <1.0 <5 ugh Vyhovuje SA
Fe W-METMSFX5 0.002 <0.0020 <0.1 mg/l Vyhovuje SA
Cu W-METMSFX5 0.001 <0.0010 <1 mg/l Vyhovuje SA
cr W-METMSFX5 1 <1.0 - Hgl - SA
Ca W-METMSFX5 0.05 89.7 —— mg/l - SA
Cd W-METMSFX5 0.1 <0.20 <1 pai Vyhowuje SA
As W-METMSFX5 1 <1.0 <10 uaA Vyhovuje SA
Sb W-METMSFX5 0.8 <1.0 <5 ugh Vyhovuje SA
Fyzikalne parametre ‘_,=
Vodivost’ W-CON-PCT 0.2 68.0 — mS/m pri 20°C - A
Zakal W-TUR-COL 0.71 i 2.62 <2 FNU Nevyhovuje A
Halogenované prchave organicke ziiiceniny 1M
Chloroform W-VOCGMS02| 0.0001 <0.00030 - mgft - SA
Bromdichlormetan W-YOCGMS02 0.0001 <0.00010 — mgfl - SA
Dibrémchlérmetan W-VOCGMS02| 0.0001 <0.00010 - mg/l - SA
Brémoform W-VOCGMS02| 0.0002 <0.00020 — mgfl - SA
Suma 4 trihalometanov W-VOCGMS02| 0.0005 <0,00070 - mg/l - SA
Vinylchlorid W-VOCGMS02 0.1 <0.40 —_— pol - SA
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Datum vystavenia . 24.7.2026

Stranka 427

Zakazka - RM2613093 Oprava 1
Kiient : EKOTES s.r.0.

Vyrsledok

Vyhlaéka MZ SR &. 354/2023 - Surova voda - Kategéria A1 OH

Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky Surova voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR ¢&. 354/2023 - Surova voda
Obecny trad, kuchynka, - Kategdria A1 OH
umyvadlo, zdroj vody: pramefi
Cislo vzorky| RM2613093001
Déturn odberu/Cas odberu 2026-06-29 12:30

Parameter Kaéd metody LoQ Vysiedok | Kontroiny lirnit Jednotka Hodnotenie TS
Trichléretén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 — Vel - SA
Tetrachléretén W-VOCGMS02 0.2 <0).20 - paA - SA
1,2-dichléretan W-VOCGMS02 0.75 <0.750 - pgh - SA
Suma trichléreténov a W-VOCGMS02 0.3 <0.30 —— pgh - SA
tetrachloreténov

Tetrachlérmetan W-VOCGMS02 0.1 <(0.10 —— pgh -- SA
Chlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 cone pgh - SA
1,2-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - ug/ = SA
1,3-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 —_ ugh - SA
1,4-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 —- ugl - SA
Suma 3 dichlérbenzénov W-VOCGMS02 0.3 <0.30 —— gl - SA
Suma stanovenych pesticidov a W-PESSUMO2 0.1 - pgh - [ sa
relevantnych metabolitov

Ametryn W-PESLMS02 0.01 <0.050 —— ug/ - SA
Atrazin W-PESLMS02 0.01 <0.050 - pah - SA
Atrazin-desetyl W-PESLMS02 0.01 <0.050 — pgl - SA
Atrazin-desizopropyl W-PESLMS02 0.01 <0.050 — Hgl - SA
Desmetryn W-PESLMS02 0.01 <0.050 - gl - SA
Atrazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.01 <0.050 - pg/ - SA
Hexazin6n W-PESLMS02 0.01 <0.050 - ugh - SA
Metamitrén W-PESLMS02 0.03 <0.050 - pgh - SA
Cyanazin W-PESLMS02 0.01 <0.050 — ug! - SA
Atraton W-PESLMS02 0.01 <0.050 —— uol - SA
Cyprazin W-PESLMS02 0.02 <(.050 - ug/ - SA
Cyromazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 — gl - SA
Metribuzin W-PESLMS02 0.03 <0.050 — pgi - SA
Prometon W-PESLMS02 0.02 <0.050 —- pgl - SA
Propazin W-PESLMS02|  0.01 <0.050 — g - SA
Prometryn W-PESLMS02 0.01 <0.050 - gl - SA
Sebutylazin W-PESLMS02 0.01 <0.050 ---- ug! - SA
Simetryn W-PESLMS02 0.01 <0.050 — ugh - SA

right solutions. right pattner.

www.alsglobal.sk



Datum vystavenia 1 24.7.2026

Stranka 1527

Zakazka . RM2613093 Oprava 1
Kiient - EKOTES s.r.o.
Vysledok

Vyhlaska MZ SR &. 354/2023 - Surova voda - Kategéria A1 OH

Matrica: SUROVA VODA

Nazov vzorky

Surova voda, bodova vzorka,
Obecny drad, kuchynka,
umyvadlo, zdroj vody: prameri

- Kategoéria A1 OH

Vyhlaska MZ SR ¢. 354/2023 - Surova voda

Cislo vzorky RM2613093001

Datum odberu/tas odberu 2026-06-29 12:30
Parameter Kad mefédy LOQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie s
Simazin W-PESLMS02 0.01 <0.050 - ug/ - SA
Simazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.01 <0.050 - Hgh - SA
Secbumeton W-PESLMS02 0.01 <0.050 — ugh - SA
Terbutylazin-desetyl W-PESLMS02 0.01 <0.050 . ugn - SA
Terbutylazin W-PESLMS02 0.01 <0.050 - pgi - SA
Terbutylazin-hydroxy W-PESLMS02 0.01 <0.050 - ugh - SA
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy W-PESLMS02|  0.01 <0.050 - pg - SA

Polycyklicke aromatické uhl'ovodiky {(PAHs) NI ()
Suma PAU W-PAHGMSO03 0.08 <0.080 - pg/ - SA
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén W-PAHGMS03 0.02 <0.020 — gl - SA
Benzo(k)fluorantén W-PAHGMSO03 0.02 <0.020 - ugh - SA
Benzo(g,h,i)perylén W-PAHGMS03 0.02 <0.020 - Hgi - SA
Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS03 0.02 <0.020 —_ ugh - SA
Benzo(a)pyrene W-PAHGMSO03 0.005 <0.0050 — paA - SA

[subdodaveneanazy
Nestandardny W-ANNEX-SUB - Radioldgia, priloha e - - SA

Protokol o skiiske &.

PR2684890.

Suahrmné parametre I ”-'_c
Celkovy organicky uhlik (TOC) 0.68 | - mgh - SA

Popisné vysledky
Matrica: SUROVA VODA
Koéd met6dy: Parameter 7S Cislo vzorky Nézov vzorky Vysledok

Senzorickeé parametre

Datum odberu/Gas odberu
e

kuchynka, umyvadio,
zdroj vody: pramen
29.6.2026 12:30

W-ODTA-SEN: Prahové hodnoty A RM2613093-001 | Surové voda, bodov4 prijatelna pre spofrebitelov a bez abnormalnych zmien
pachu vzorka, Obecny trad,
kuchynka, umyvadio,
2zdroj vody: prameii
29.6.2026 12:30
W-ODTA-SEN: Prahové hadnoty A RM2613093-001 | Surovéa voda, bodova nehodnotend
chuti vzorka, Obecny lirad,

right solutions. right partner.
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Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Klient

: 24.7.2026

. 6z7

- RM2613093 Oprava 1
- EKOTES s.r.o.

Prehl'ad skusobnych metod

Kod metody

Popis metddy i i

W-ABIOS STN 75 7712 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie abiosestanu
W-ABS-SPC STN 75 7360 (SPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie
W-ACNCA5-TIT STN EN ISO 9963-1, STN EN 75 7372 (8PP INO-MV-14) Stanovenie KNK a ZNK vo vodach
W-ALNCB3-TIT STN EN IS0 9963-1, STN EN 75 7372 (SPP INO-MV-14) Stanovenie KNK a ZNK vo vodach N i
W-ANNEX-SUB Vysledak nestandardnej analyzy v prilohe - subdodavka akreditovana
["'w-BI08 STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu o B
| W-BRO3-IC |CZ_SOP_D06_02_098 - Stanovenie rozpustenych bromitnanov, chloretnanov a chloritanov metddou  idnovej kvapalinovej
chromatografie a stanovenie suftu chloreénanov a chioritanov vypoStom z nameranych hodndt (na zaklade CSN EN 1SO
| 15061, Cs_rgsN 1SO 10304-4) [Subdodavka) ~ N L
W-CL-IC |cZ_SOP_D06_02_068 (CSN  EN ISO  10304-1) Stanovenie rozpustenych fluaridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusiénanov a siranov metodou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a
siranovej siry vypo&tom z nameranych hodnét vratane vypottu celkovej mineralizécie. [Subdodavka]
W—CLOST100 SPP MB-MV-03 Stanovenie sporov redukuijticich siricitany a Clostridium perfring. vo vodach
W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO  14403-2) / CZ_SOP_D06_07_010{(CSN 757415) Stanovenie
celkového kyanidu spektrofotometricky a stanovenie komplexnych kyanidov vypogtom z nameranych hodn6t. [Subdodavka]
W-CODMN-TIT STN EN IS0 8467 (SPP INO-MV-04) Stanovenie chemickej spotreby kyslika manganistanom (ISO 8467:1993)
W-COLIF100 STN EN ISO 9308-1:2015 (8PP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranovej
filtracie na stanovenie vo voddch s nizkou koncentraciou sprievodnej bakteridlnej mikrofiory (ISO 9308-1: 2014); kultivacia
W-COL-SPC STN EN ISO 7887 Skusanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011)
W-CON-PCT STN EN 27888 (SPP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivasti vo vodach
W-CULT22 STN EN I1SO 6222 (5PP MB-MV-06) Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pocltanie kolénii po ogkovanl do
kultivagného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999)
W-CULT36 STN EN ISO 6222 (8PP MB-MV-05) Stanovenie kulivovatelnych mikroorganizmov. Pogitanie kolénii po ockovanl do
kultivadného Zivného agarového média (1SO 6222: 1999) ——]|
W-DS-GR |STN 75 7373 (SPP INO-MV-23) Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych latok; gravimetria |
W-EC100 STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1. Metéda membrénovej
- filtrdcie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakteriginej mikrofiéry (ISO 9308-1: 2014); kultivicia
W-ENTCO100 STN EN SO 7899-2 (3PP MB-MV-02) Stanovenie &revnych enterokokov. Cast 2: Metéda membréanovej filtrdcie (ISO 7899-2:
2000); kuitivacia
W-FEMNB STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu
W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN I1SO  10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusiénanov a sfranov metodou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusiCnanového dusika a
siranovej siry vypoétom z nameranych hodnét vritane vypoétu celkovej mineralizicie. [Subdadévkal |
W-FILBAC STN 75 7711 (5PP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu
W-H2S8F-CC CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 830520:1978 - &ast 16, CSN 830530:1980-Cast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnoZsiva
sulfanu a sulfidu spekirofotometricky a stanovenie voiného sulfanu vypoBtom z nameranych hodnét. [Subdodavka]
W-H2S-PHO CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 830520:1978 - &ast 16, CSN 83 0530:1980-%ast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnoZsiva
sulfanu a sulfidu spektrofotometricky a stanavenie vafného sulfanu vypogtom z nameranych hodnét. [Subdodavkal
W-H2S-PHOL 'CZ_SOP_D06_07_015.A (€SN 830520:1978 - ast 16, CSN 83 0530:1980-Cast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnoZstva
sulfanu a sulfidu spektrofotometricky a stanovenie volného sulfanu vpogtom z nameranych hodn6t. [Subdodavka]
W-HARD-TIT STN ISO 6059 (SPP INO-MV-12) Stanovenie sumy vépni-k; a hortlka. Titratna metéda s EDTA
W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) - Stanovenie ortuti metodou fluorescenénej spekirometrie.
Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusiénej [Subdedavkal
W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002(US EPA 200.8, €SN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, &SN 757358, priprava vzoriek podia
CZ SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) Stanovenie prvkov metdédou hmotnostnej spektrometrie s induk&ne viazanou
plazmou a stechiometrické vypoSty obsahu zlidenin z nameranych hodndt vratane vypottu celkovej mineralizacie a
| vypottu sumy Ca + Mg. Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusiénej. [Subdodavka]
W-NH4-GAL 8PP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusidnanov, aménnych iénov, ortofosforeGnanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA
W-NO2-GAL 8PP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusiénanov, amonnych iénov, ortofosforenanov a celkového fosforu vo vodéch
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA ]
W-NO3-GAL 8PP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusiénanov, amdnnych iénov , ortofosforeGnanov a celkovéha fosforu vo vodéch
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA =
W-ODTA-SEN 8PP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodach
W-PAHGMSO03 CZ_SOP_D06_03_161(US EPA 8270D, US EPA B082A, &SN EN 1SO 6468, US EPA B8000D, priprava vzoriek podia
CZ_SOP_D06_03 P01kap. 9.1) Stanovenie semiprchavych organickych latok) metadou plynovej chromatografie s MS
alebo MS/MS detekciou a vypocet sum semiprchaych organickych latok z nameranych hodndt. [Subdodavka] |
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Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Kiient

© 24.7.2026

1727

- RM2613093 Oprava 1
- EKOTES s.r.o.

Kad metacdy

Popis methay

W-PESLMS02 CZ_SOP_D06_03_183A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticidov, metabolitov pesticidov, rezidui lie€iv a inych '
znedistujdcich latok metédou  kvapalinovej chromatografie s MS / MS detekciou a vypodtom pesticidov, metabolitov
pesticidov, rezidui lieSiv a inych znedistujucich latok z nameranych hodnét. Metdda bola upravend v rémci flexibingho
rozsahu akreditdcie, pozri Osvedenie o akreditcii & 333/2018z 27. jGna 2018. Vztahuje sa na parameter:
Simazine-desetyl. [Subdodavka]

W-PESSUMOD2 CZ_SOP_D06_03_J02 Vypodet si&tu pre parametre metady arganickej chémie. [Subdodavka]

W-PHT-PCT &PP INO-MV-24 Postup merania pH, EK , ORP, O2 a teploty

W-S04-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN  ISO  10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov, dusicnanov
a siranov metédou iénovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového —a dusiénanového dustka a sfranovej
| siry vypoitom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodévka]

W-TEMPT EPP INO-MV-24 Terénne stanovenie. Stanovenie pH, elekirickej vodivosti, redoxného patencidlu, rozpusteného kyslika a
| teploty vo vode.

W-TOC-IR |cz_soP_Do6_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Stanovenie celkového organického karbdnu (TOC),
rozpusteného organického karbénu  (DOC), celkového inorganického karbénu (TIC) a celkového karbnu (TC) pomocou
infratervenej detekcie. [Subdodavka]

W-TUR-COL SPP INO-MV-26 Stanovenie zékalu vo vodéch

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 okrem kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN I1SO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.4, CSN 1SO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanovenie prchavych organickych Zzligenin metédou  plynovej
chromatografie s detekciou plamefiovej ionizacie a hmotnostnou spektrometriou a vypolet sGEtov prchavych organickych
2ligenin z nameranych hodnét. [Subdodavka]

Vysvetlivky: LOQ = Limit kvantifik4cie pre prisluéné parametre kazdej metody. LOQ méZe byt avplyvnené pripadnym riedenim kvoli matricovému

efektu, alebo obmedzenym mnozstvorn vzorky.; NM = Neistota merania; €SN = Ceska St4tna norma; STN = Slovenska technickd norma;
SL = Sk(obné laboratérium; SM = Smernica; $PP, SOP = Standardny pracovny postup; TS = Typ skusky; A = akreditovang; N =
neakreditovana; SA = Exteme poskytovana sluzba - akreditovand; SN = Exteme poskytovand sluzba - neakreditovand; KTJ = kol6niu
tvoriace jednotky

Za spravnost’ zodpovedd

Schvalil: Lubos Frafio
riaditel’ ski§obného laboratéria

Redek
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Protokol o skuske

Zakazka - PR2684890 Datum vystavenia - 17.7.2026
Zakaznik . ALS SK, s.r.o. Laboratorium : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt . Klientsky servis Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa : Kirejevska 1678 Adresa : Na Harf& 336/9 Praha 9 - VysoCany
979 01 Rimavska Sobota Slovensko 190 00 Ceska republika
E-mai . eursb.subcontracting@alsglobal.com E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefén L Telefén : +420 226 226 228
Projekt - 7468395 Strénka 1z2
Cislo objednavky — Datum prijatia : 3.7.2026
Cislo ponuky : PR2015MIKRO-SK0005
(SK-180-15-0612)
Miesto odberu : Zehra Datum vykonania : 4.7.2026 - 17.7.2026

Vzorkoval

: Richard Langdon

skiidok
Urovef riadenia
kvality

: Standardny QC podra ALS CR internych
postupov

Poznamky

Tenfo protokol o skuske sa nesmie reprodukovat inak ako v plnom zneni bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
laboratéria. Laboratérium nezodpoveda za udaje o vzorkach dodané zakaznikom a ich vplyv na platnost vysledku.

Laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skuSok sa tykaju len vzoriek, kioré sl uvedené na tomto protokole. Ak "ALS" nie
je uvedené v protokole o skuske v Easti "Vzorkoval," vysledky sa vztahuju na vzorku tak, ako bola prijata.

VySetrovana vzorka PR2684890-001vo v3etkych ukazovateloch splia medzné hodnoty pre kategériu A1 podia vyhldsky

vodovodoch.

& 636/2004 7. z., ktorou sa ustanovujli poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych

Ak su hrubé aktivity alfa a beta nizSie ako 0,10Bq/l, resp. 1,0 Bg/l, predpokladd sa, Ze hodnota parametra indikativnej
davky (ID) je niZsia ako parametrickd hodnota 0,10 mSv/rok.
Vzorka PR2684890/001, metdéda W-RN222LSC: Vzorkovnica obsahovala bublinu.

Skasobné laboratorium €. 1163
akreditované CIA podla
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Za spravnost zodpoveda

Pozicia
Country Manager (REERY 4

Meno opravnenei osobv
Lubomir Pokorny

%

Spolognost je certifikovana podia CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentélneho managementu) a CSN IS0 45001
(Systémy managementu bezpegnosti a achrany zdravia pri praci)

right solutions. right partner. www.alsglobal.eu



Déatum vystavenia . 17.7.2026

Stranka 1222
Zakazka - PR26848390
Zakaznik : ALS SK, s.ro.
Vysledok
Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky RM2613093001 — -
surova voda,
bodova vzorka
Cislo vzorky PR2684890001 —_ —_
Datum odberu/éas odberu 29.6.2026 12:30 — —
Parameter Kod metédy l LOQ Jednotka Vysledok NM Vysledok NM Vysledok NM
ogické parametre A .
Celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Ba/L <0.04 _ i — ) e —
Celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO | 0.10 Ba/lL <010 - I — o -
Rn W-RN222LSC 5.0 BaL | 83  :150% - - —

Pokiaf zakaznik neuvedie détum odberu vzorky, laboratdvium ho z procesnych divodov wéi samo. D&
do laboratdia a je uvedeny v zétvorkdch. Neistota je rozdirend nelsinta merania “odpovedainea 8
=2,

Vysvetlivky: LOG = Limit stanovitelnosti; NM = Neistota mevania. Nt neranriuje nelstotu vrorkovania.

i oje nasledne rovnaky sko ddlum prijatia vaorky
infervals spofahlivostt s koefidlentom rozéirenla &

Prehl'ad sku$obnych metdd

" Kéd metody Popis metédy
Miesto prevedenia skisky: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Ceska republika 470 01
W-GAA-SCI CSN 75 7611 kapitola 4. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa meranim zmesi odparku so scintilatorom ZnS{Ag).
W-GBA-PRO CZ_SOP_D06_07_361 ((SN 757612; CSN EN 1SO 9697, Odporidanie SUJB ,Meranie a hodnotenie obsahu prirodnych:

radionuklidov v pitnej vode pre verejnd potrebu a v balenej vode” DR-RO-5.1(Rev. 0.0), Praha 2017). Stanovenie celkovej;
objemovej aktivity beta metddou meranl odparkov proporciondlnym detektorom a vypolet celkovej objemavej aktivity beta;
korigovane] na draslik 40 z nameranych hodnét.
W-RN222L.SC |CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625) Stanovenie Rn-222 kvapalinovou scintilagnou metédou (LSC).

Symbol *** u metédy znamend skiSku mimo rozsahu akreditacie laboratoria alebo subdodavatela. Pokial je v tabulke metdd
uvedeny kdéd UNICO-SUB, tak informuje iba o tom, Ze skUdky boli urobené subdodavatelom a vysledky su uvedené v prilohe protokolu
o skudke, vratane informacii o akreditacii skudky. V pripade, Ze Iaboratérium pouZilo pre matricu mimo rozsah akreditacie alebo
nestandardnej matrice vzorky postup uvedeny v akreditovanej metdde a vydava neakreditované vysledky, je tato skutognost uvedena
na tituine] strane tohto protokolu v oddiele Pozndmky“. Ak sli na protokale o skiske vysledky zo subdodavky, potom je miesto
uskuto&nenia skugky mimo laboratérium ALS Czech Republic, s.r.o.

Spdsob vypodtu sumaénych parametrov je k dispozicii na vyZiadanie v z&kaznickom servise.

Koniec protokolu o skuske

right solutions. right partner. Spoloénost je certifikovans podia SN EN IS0 14001 a €SN ISO 4500 www.alsglobal.eu



